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Одной из причин неточности автоматизированного подсчета тромбоцитов считают тя-
желую микроцитарную железодефицитную анемию [1]. В XXI веке Международными со-
обществами в области лабораторной гематологии референсным методом подсчета тром-
боцитов на гематологических анализаторах рекомендовано считать метод проточной ци-
тофлюориметрии с использованием моноклональных антител CD41 и CD61 [2]. В нашу
задачу входила проверка гипотезы о наличии погрешности автоматизированного подсчета
тромбоцитов при у больных железодефицитной микроцитарной анемией при использова-
нии референсного метода и возможности диагностики погрешности на основании показа-
телей автоматизированного общего анализа крови. Автоматизированный подсчет показа-
телей общего анализа крови, проведен у 7 пациентов Сургутской окружной клинической
больницы. Исследования проведены на гематологическом анализаторе Sysmex XN, метод
подсчета тромбоцитов - флуоресцентная проточная цитометрия с использованием моно-
клональных антител CD61. Всем пациентам провели оценку морфологии клеток пери-
ферической крови в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Результаты подсчета
тромбоцитов не выходили за пределы референсных интервалов. При анализе гисто-
грамм распределения по объему эритроцитов установлено расширение кривых вправо за
счет микроцитов. Кривые гистограмм распределения по объему тромбоцитов, не достигая
базисной линии, уходили вверх, попадая в зону эритроцитов. Исследуя мазки перифе-
рической крови, мы не выявили аномальных форм, агрегатов тромбоцитов и феномена
сателлизма.

***
При использовании референсного метода автоматизированного подсчета тромбоцитов

анализ гистограмм распределения по объему эритроцитов и тромбоцитов позволяет вы-
явить неточность подсчета и определить необходимость изучения морфологии клеточных
элементов крови в мазке.
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